
Aparatura medyczna jednostki: DAM (Sekcja Aparatury Medycznej)

Nazwa Nr Inwentarzowy Producent Nr fabryczny Miejsce użytkowania
Tomograf komputerowy Brilliance CT64 T810-43-73-0002 Philips 95708 Zakład Diagnostyki Obrazowej
Kardiomonitor - system ob. trace vue
Intellivue MP30

T802-42-66-0001 Philips DE72880829 Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kardiomonitor - system ob. trace vue
Intellivue MP30

T802-42-66-0001 Philips DE72880831 Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kardiotokograf - system ob. trace vue (ktg)
FM20

T802-42-66-0001 Philips DE 53017320 Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kardiotokograf - system ob. trace vue (ktg)
FM20

T802-42-66-0001 Philips DE 53017294 Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kardiotokograf - system ob. trace vue (ktg)
FM20

T802-42-66-0001 Philips DE 53017295 Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kardiotokograf - system ob. trace vue (ktg)
FM20

T802-42-66-0001 Philips DE 53017307 Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kardiotokograf - system ob. trace vue (ktg)
FM20

T802-42-66-0001 Philips DE 53017314 Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kardiotokograf - system ob. trace vue (ktg)
FM20

T802-42-66-0001 Philips DE 53017321 Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kardiotokograf - system ob. trace vue (ktg)
FM20

T802-42-66-0001 Philips DE 53017322 Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kardiotokograf - system ob. trace vue (ktg)
FM20

T802-42-66-0001 Philips DE 53017301 Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kardiotokograf - system ob. trace vue (ktg)
FM20

T802-42-66-0001 Philips DE 53017316 Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kardiotokograf - system ob. trace vue (ktg)
FM20

T802-42-66-0001 Philips DE 53017324 Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kardiotokograf - system ob. trace vue (ktg)
FM30

T802-42-66-0001 Philips DE 53112479 Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kardiotokograf - system ob. trace vue (ktg)
FM30

T802-42-66-0001 Philips DE 53112488 Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kardiotokograf - system ob. trace vue (ktg)
FM30

T802-42-66-0001 Philips DE 53112496 Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kardiotokograf - system ob. trace vue (ktg)
FM30

T802-42-66-0001 Philips DE 53112478 Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kardiotokograf - system ob.trace vue (ktg)
FM30

T802-42-66-0001 Philips DE 53112481 Klinika Położnictwa i Ginekologii
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Wierszy: 33

Nazwa Nr Inwentarzowy Producent Nr fabryczny Miejsce użytkowania
Moduł do telemetrii - system ob. trace vue
Avalaon

T802-42-66-0001 Philips DE30407388 Klinika Położnictwa i Ginekologii

Moduł do telemetrii - system ob. trace vue
Avalaon

T802-42-66-0001 Philips DE30407390 Klinika Położnictwa i Ginekologii

Serwer web - system ob. trace vue T802-42-66-0001 Philips 506A11204/2UA509RI/S
5S1021T30768

Klinika Położnictwa i Ginekologii

Serwer wewnętrzny aktualizacja - system ob.
trace vue

T802-42-66-0001 Philips 5006A11199/380G7/2UA
0350BQQ

Klinika Położnictwa i Ginekologii

Serwer zewnętrzny aktualizacja - system ob.
trace vue

T802-42-66-0001 Philips 5006A11199/380G7/2UA
0350BQP

Klinika Położnictwa i Ginekologii

Stacja klient aktualizacja - system ob. trace
vue

T802-42-66-0001 Philips 5006A11204/2UA0360C
N3

Klinika Położnictwa i Ginekologii

Stacja komputerowa klient - system ob. trace
vue

T802-42-66-0001 Philips ACZC0361VCZ Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kardiomonitor intellivue mp50 M8004A T802-42-61-0037 Philips DE72847711 Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii
Noworodka

Kardiomonitor intellivue mp50 M8004A T802-42-61-0038 Philips DE72847708 Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii
Noworodka

Kardiomonitor intellivue mp50 M8004A T802-42-61-0040 Philips DE72847714 Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii
Noworodka

Kardiomonitor intellivue mp50 M8004A T802-42-61-0041 Philips DE72847725 Oddział Neonatologii
Kardiomonitor intellivue mp50 M8004A T802-42-61-0042 Philips DE72847703 Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii

Noworodka
Kardiomonitor inwazyjny Intelive MP70 T802-42-61-0026 Philips DE22706192 Klinika Anestezjologii i Oddział Intensywnej

Terapii
Kardiomonitor inwazyjny Intelive MP70 T802-42-61-0027 Philips DE22706200 Klinika Anestezjologii i Oddział Intensywnej

Terapii
Kardiomonitor MP70 T802-42-61-0025 Philips DE22706177 Kl.Anestezjologii P.X
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