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SHIM-MED POLSKA Sp. z 0.0.
02-661 Warszawa, ul. Wita Stwosza 55

KARTA PRACY NR : 02/06/2022/PW

Nazwa, adres Uzytkownika:
Instytut Matki i Dziecka

Ul. Kasprzaka 17A

01-211 Warszawa

Data: 02.06.2022

Przeglad konserwacyjny X

Umowa Serwisowa

Naprawa pogwarancyjna

Imie i nazwisko wykonujacego zlecenie:

TYP APARATU

NUMER SERYJNY

MobileArt Eco MUX-10

3YCFC3B24012

2.

3.

Opis usterki: Okresowy przeglad techniczny

Data

Opis wykonywanych czynnosci

02.06.2022 Okresowy przeglad techniczny aparatu zgodnie z zaleceniami producenta.

Konserwacja elementéw mechanicznych i elektronicznych.

Kontrola ruchow aparatu.

Kalibracja lampy RTG (FVR).

Kontrola pola $wiecenia o$wietlacza kolimatora z polem promieniowania.

Analiza dziennika bledéw.

Kontrola okablowania aparatu.

Kontrola pracy aparatu.

Aparat sprawny.

Podzespoty (czesci zamienne) uzyte do naprawy

P/N szt.

1.

2.

3.

Uwagi: Nastepny przeglad: 12.2022r.

l?przqt przekazano: | sprawny I X | niesprawny | | naprawa w toku I

Uizytkownik stwierdza, e powyie] wymienione czynnosci zostaly wykonane nalezycie. Czas pracy podano zgodnie ze stanem faktycznym.

Anna Dworakowska

SHIM-MED POLSKA Sp. z 0.0.

Pawel Woiniak
Inzynier serwisa

Data, podpis odbierajacego sprzet Pieczeé Zleceniodawcy Podpis Zleceniobiorcy




